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Thompson ALIF आर्टिकुलेट्टिग आर्म सिस्र उपयोगकर््म रैनुअल: 
THOMPSON ALIF आर्टिकुलेट्टिग आर्म सिस्र के सलए िे् अप करने के ननर्देश

Uncompromised Exposure™
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एटेंरियि लम्बि आरटटिकुलेटटटिग आर्म उपयोगकर््म रैनुअल / िे् अप चरण

फे्र िे् अप ननर्देश

ि्वध्नी: रंनरिक्ओं को नुकि्न िे बच्न ेके सलए, रोगी के शरीर को फे्र के घ्कों ि ेर्बन ेन र्ें। 

Thompson Retractor गैर-जीव्णुरनिर अवस्् रें प्रर््न नकय् ज्र् िै। िफ्ई, स्ररल्इजेशन (जीव्णुरनिर बन्न)े, और रे्खभ्ल के ननर्देशों के सलए  
Thompson Retractor आईएफ़यू रे्खें।

अनरररक्त चेर्वननयों और ि्वध्ननयों के सलए Thompson Retractor आईएफ़यू रे्खें।

अनय Thompson Retractor सिस्र के सलए, िरेक की िंबंसधर उपयोगकर््म रैनुअल रे्खें।

रेल क् लैंप जोड़न्
Elite Rail Clamp को आर्मबोर्म की बगल रें, रोगी की बगल के पास, जीवाणुरहित डे्प के ऊपर रेल पर रखें, और ऊपरी घुंरी को घडी की दिशा रें घुरात ेहुए कस िें। टेबल की दूसरी साइर पर, 
ऊपरी जाँघ के पास, चीरे के रध्य भाग से 10 - 12" नीचे ्यिी हरि्या िोिराए।ँ

अगर जैकिन स््इन ्ेबल क् उपयोग कर रि ेिों: जैकिन फे्र अडैप्र
जैकसन फे्र अरैपटर को टेबल पर रखें और घुंरी को घडी की दिशा रें घुरात ेहुए कसें। कस जाने पर, Thompson रेल कलैंप जोडा जा सकता िै।
धय्न र्ें: जैकिन फे्र अडैप्र केवल Thompson Retractor जोड़ने के सलए िी िै। अनय ररटै्क्र के ि्थ इिक् उपयोग न करें कयोंनक िो िकर् िै नक यि उनके ि्थ िंगर न िो।
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फे्र को िे् अप करने के ननर्देश ( जारी )

S-LOCK®

पलंजर को िबा कर और बलेर हनपल को घुसा कर बलेर को िैंरल से जोडें। बलेर को रुक्त 
करके ‘स्ववेल’ (घूरन)े और ‘लॉकर’ स्थिहत्यों के बीच अिल-बिल के ललए पलंजर को 
िबाए।ँ

1 - स्विविेल
2 - लॉक्ड

ककवक एगंल
बलेर को िाथ से ्या टी-िैंरल से 45º तक ऊपर ्या नीचे हक्या जा सकता िै।

ररटै्क्र बलेड जोड़न् और िर्योजजर करन्

आर्टिकयूलेट्टिग आर्म जोड़न्
अनलॉक स्थिहत रें रेल कलैम्प जॉइंट को रखते हुए, आरटटिकुलेटटटिग आर्म को रेल कलैम्प जॉइंट रें रालें और थिान रें रखें। कैर िैंरल को स््लप करके लॉक करें। बचे आर्म के साथ िोिराए।ं

आर्टिकयूलेट्टिग आर्म िर्योजजर करन्
आर्म को सरा्योजजत करने के ललए, काले घुंरी को घडी की हवपरीत दिशा रें घुराकर ढीला करें, आवश्यकतानुसार सरा्योजजत करें, और थिान पर कसने और बनाए रखने के ललए घुंरी को घडी की 
दिशा रें घुराए।ँ
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© 2022 Thompson Surgical Instruments, Inc. 

® S-Lock®  और “T Circle” लोगोराक्म   Thompson Surgical Instruments, Inc. के पंजीकृत टे्डराक्म  हैं।

पे् ें्: trpat.com

ध्ान र्ें: चूनँक हर लगातार िर्वोत्तर िंभर् उतपार्ों को प्रर्ान करने का प्र्ाि करते रहते हैं, अतः इि उप्ोगकता्म रैनुअल रें रौजूर् सचत्र, प्रापत उतपार् ि ेथोडा अलग दर्ख िकत ेहैं।
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