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Ръководство за потребителя за система с ретрактор за гърди на Thompson: 
ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ ЗА СИСТЕМИ С РЕТРАКТОР ЗА ГЪРДИ НА THOMPSON

Uncompromised Exposure™



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА СИСТЕМА С РЕТРАКТОР ЗА 
ГЪРДИ НА THOMPSON

ВЪПРОСИ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: +1 231 922 01772

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА СИСТЕМА С РЕТРАКТОР ЗА ГЪРДИ  /  ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

СТЪПКА 1 ЗА РАМКА: РЕЛСОВА СКОБА

Поставете Elite Rail Clamp върху релсата над стерилна покривка и завъртете горното копче по посока на часовниковата стрелка, за да затегнете. 

Инструкции за монтаж на рамката: Директно закрепване към Elite Rail Clamp

СТЪПКА 2 ЗА РАМКА: ДОБАВЕТЕ АРТИКУЛИРАЩИ РАМЕНА

Въведете артикулиращото рамо в съединението на скобата Elite Rail Clamp, позиционирайте и обърнете ръчката на гърбичното съединение, за да 
заключите. Повторете с второто артикулиращо рамо и второто съединение. След като е поставено на място, регулирайте артикулиращото рамо чрез 
завъртане на черното копче обратно на часовниковата стрелка за разхлабване и по часовниковата стрелка за затягане.

Ръководство за потребителя за система с ретрактор за гърди на Thompson

ВНИМАНИЕ: Избягвайте да упражнявате натиск върху тялото на пациента с компонентите на рамката, за да предотвратите 
увреждане на нерви. 

Thompson Retractor се предоставя в нестерилно състояние. Вижте инструкциите за употреба на Thompson Retractor за указания за 
почистване, стерилизация и поддръжка.

Направете справка с инструкциите за употреба на Thompson Retractor за допълнителни предупреждения и съобщения за внимание.

За други системи на Thompson Retractor вижте съответното Ръководство за потребителя за всяка от тях.
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РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА СИСТЕМА С РЕТРАКТОР ЗА ГЪРДИ  /  ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

СТЪПКА 1 ЗА РАМКА: РЕЛСОВА СКОБА

Поставете Elite Rail Clamp върху релсата над стерилна покривка и завъртете горното копче по посока на часовниковата стрелка, за да затегнете. 
(Изображения за Стъпка 1 на предишната страница.)

Инструкции за монтаж на рамката: Незадължително закрепване на кръстосана пръчка

СТЪПКА 3 ЗА РАМКА: ДОБАВЕТЕ АРТИКУЛИРАЩИ РАМЕНА

Поставете артикулиращото рамо в съединението на кръстосаната пpъчка, позиционирайте и обърнете ръчката на гърбичното съединение, за да 
заключите. Повторете с второто артикулиращо рамо и второто съединение. След като е поставено на място, регулирайте артикулиращото рамо чрез 
завъртане на черното копче обратно на часовниковата стрелка за разхлабване и по часовниковата стрелка за затягане.

S-LOCK® АРТИКУЛИРАЩО РАМО + ОСТРИЕТА

Прикрепете острието към артикулиращото рамо, като натиснете буталото и вкарате върха на острието. Натиснете буталото, за да освободите острието и 
превключете между положенията „завъртане“ и „заключено“.

1 - Завъртане
2 - Заключено

СТЪПКА 2 ЗА РАМКА: КРЪСТОСАНА ПРЪЧКА

Поставете кръстосаната пръчка в съединението на Elite Rail Clamp, позиционирайте и обърнете ръчката на гърбичното съединение, за да заключите. 

Добавяне на остриета на ретрактор



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА СИСТЕМА С РЕТРАКТОР ЗА 
ГЪРДИ НА THOMPSON

ВЪПРОСИ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: +1 231 922 01774

СТЪПКА 1 ЗА РАМКА: РЕЛСОВА СКОБА

Поставете Elite Rail Clamp върху релсата над стерилна покривка и завъртете горното копче по посока на часовниковата стрелка, за да затегнете. 

Инструкции за монтаж на рамката: C-рамка

СТЪПКА 2 ЗА РАМКА: ДОБАВЕТЕ УДЪЛЖИТЕЛНО РАМО

Вкарайте удължителното рамо във връзката на скобата Elite Rail Clamp, позиционирайте и обърнете ръчката на гърбичното съединение, за да заключите. 
След като е поставено на място, регулирайте удължителното рамо чрез завъртане на черната глава обратно на часовниковата стрелка за разхлабване и 
по часовниковата стрелка за затягане.
СЪВЕТ: За по-лесно закрепване, затегнете черната глава преди тази стъпка, като поддържате регулируемата част на рамото на място.
СЪВЕТ: Може да се наложи допълнително регулиране след добаввянето на C-рамка в следващата стъпка.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА СИСТЕМА С РЕТРАКТОР ЗА ГЪРДИ  /  ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
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СТЪПКА 3 ЗА РАМКА: ДОБАВЯНЕ НА C-РАМКА

Поставете C-рамката в шарнирната връзка на артикулиращото рамо. Използвайте Т-ръчката, за да затегнете.

СТЪПКА 1 ЗА LITE WAND XE: ДОБАВЕТЕ LITE WAND КЪМ РАМКАТА

Закрепете съединението Lite Wand Xe на което и да било място по рамката на ретрактора, което ще позволи дисталния крак на осветлението да осветява 
дълбоко в разреза.

СТЪПКА 2 ЗА LITE WAND XE: РЕГУЛИРАЙТЕ LITE WAND

Огънете частта с форма на гъша шия, за да позиционирате дисталния край на Lite Wand Xe над разреза.

Инструкции за монтаж на рамката: C-рамка (продължение)

Инструкции за Lite Wand Xe

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА СИСТЕМА С РЕТРАКТОР ЗА ГЪРДИ  /  ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА СИСТЕМА С РЕТРАКТОР ЗА 
ГЪРДИ НА THOMPSON

ВЪПРОСИ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: +1 231 922 01776

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА СИСТЕМА С РЕТРАКТОР ЗА ГЪРДИ  /  РЪЧКИ + ОСТРИЕТА

S-LOCK® РЪЧКИ И ОСТРИЕТА

Прикрепете острието към ръчката като натиснете буталото и вкарате върха на острието. Натиснете буталото, за да освободите острието и превключете 
между положенията „завъртане“ и „заключено“.

РЪЧКИ ЗА БЪРЗО НАКЛОНЯВАНЕ ПОД ЪГЪЛ

Остриетата могат да се наклоняват на 45º нагоре или надолу с ръка или с Т-ръчка.

MINI MICRO-ADJUSTABLE РЪЧКИ

Ретрахирайте допълнително остриетата чрез завъртане на копчето на Mini Micro-Adjustable ръчка по посока на часовниковата стрелка. Освободете 
напрежението чрез натискане на зъбеца.

Ръчки и остриета

1 - Завъртане

2 - Заключено
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РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА СИСТЕМА С РЕТРАКТОР ЗА ГЪРДИ  /  РЪЧКИ + ОСТРИЕТА

ЗАКРЕПВАНЕ НА РЪЧКА СЪС ЗАКОПЧАВАНЕ

Със съединението в отключено положение, закопчейте към рамката в желаното положение, разположете острието в инцизията и завъртете ръчката на 
гърбичното съединение, за да заключите на място.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА РЪЧКА СЪС ЗАКОПЧАВАНЕ

Завъртете ръчката на гърбичното съединение в отключено положение, издърпайте назад гърбичното съединение с палец и показалец и внимателно го 
повдигнете от рамото.

Ръчки + Остриета (Продължение)



Uncompromised Exposure
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Въпроси или допълнителна информация:

+1 231 922 0177

© 2022 Thompson Surgical Instruments, Inc. 

® S-Lock®  и знакът с логото „T Circle“  са регистрирани търговски марки на Thompson Surgical Instruments, Inc.

Патенти: trpat.com

Забележка: Тъй като непрекъснато се стараем да предоставяме възможно най-добрите продукти, някои от изображенията в това ръководство за потребителя може 

да изглеждат малко по-различни от получения продукт.

10341 East Cherry Bend Road 
Traverse City, Michigan 49684
телефон: +1 231 922 0177 
факс: +1 231 922 0174
thompsonsurgical.com
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