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Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος διαστολέων μαστών της Thompson: 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΟΛΕΩΝ ΜΑΣΤΩΝ ΤΗΣ THOMPSON

Uncompromised Exposure™



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΩΝ ΜΑΣΤΩΝ 
ΤΗΣ THOMPSON

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: +1 231 922 01772

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΩΝ ΜΑΣΤΩΝ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΗΜΑ 1: ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΡΑΓΑΣ

Τοποθετήστε τον σφιγκτήρα Elite Rail Clamp πάνω στη ράγα, πάνω από το αποστειρωμένο οθόνιο και περιστρέψτε δεξιόστροφα το επάνω περιστρεφόμενο 
κουμπί για να σφίξει. 

Οδηγίες εγκατάστασης πλαισίου: Άμεση προσάρτηση στο Elite Rail Clamp

ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ

Εισαγάγετε τον αρθρωτό βραχίονα στην άρθρωση του σφιγκτήρα Elite Rail Clamp, τοποθετήστε και ανασηκώστε τη λαβή της άρθρωσης με έκκεντρο για να 
ασφαλίσει. Επαναλάβετε τη διαδικασία με τον δεύτερο αρθρωτό βραχίονα και τη δεύτερη άρθρωση. Αφού τοποθετηθεί στη θέση του, προσαρμόστε τον αρθρωτό 
βραχίονα περιστρέφοντας το μαύρο περιστρεφόμενο κουμπί αριστερόστροφα για να τον ξεσφίξετε και δεξιόστροφα για να τον σφίξετε.

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος διαστολέων μαστών της Thompson

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφεύγετε τη συμπίεση του σώματος του ασθενούς με εξαρτήματα του πλαισίου για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης σε νεύρα. 

Ο διαστολέας Thompson Retractor παρέχεται σε μη αποστειρωμένη κατάσταση. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του Thompson Retractor για 
οδηγίες καθαρισμού, αποστείρωσης και φροντίδας.

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του Thompson Retractor για περισσότερες προειδοποιήσεις και επισημάνσεις προσοχής.

Για άλλα συστήματα Thompson Retractor, ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης.
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΩΝ ΜΑΣΤΩΝ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΗΜΑ 1: ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΡΑΓΑΣ

Τοποθετήστε τον σφιγκτήρα Elite Rail Clamp πάνω στη ράγα, πάνω από το αποστειρωμένο οθόνιο και περιστρέψτε δεξιόστροφα το επάνω περιστρεφόμενο 
κουμπί για να σφίξει. (Φωτογραφίες που παρουσιάζουν το Βήμα 1 στην προηγούμενη σελίδα.)

Οδηγίες εγκατάστασης πλαισίου: Προαιρετική προσάρτηση εγκάρσιας ράβδου

ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΗΜΑ 3: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ

Εισαγάγετε τον αρθρωτό βραχίονα στην άρθρωση στην εγκάρσια ράβδο, τοποθετήστε και ανασηκώστε τη λαβή της άρθρωσης με έκκεντρο για να ασφαλίσει. 
Επαναλάβετε τη διαδικασία με τον δεύτερο αρθρωτό βραχίονα και τη δεύτερη άρθρωση. Αφού τοποθετηθεί στη θέση του, προσαρμόστε τον αρθρωτό βραχίονα 
περιστρέφοντας το μαύρο περιστρεφόμενο κουμπί αριστερόστροφα για να τον ξεσφίξετε και δεξιόστροφα για να τον σφίξετε.

S-LOCK® ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ και ΛΑΜΕΣ

Προσαρτήστε τη λάμα στον αρθρωτό βραχίονα ωθώντας το έμβολο και εισαγάγοντας τη θηλή της λάμας. Ωθήστε το έμβολο για να απελευθερωθεί η λάμα και 
επιλέξτε εναλλάξ τις θέσεις «περιστροφή» και «ασφάλιση».

1 – Περιστροφή
2 – Ασφάλιση

ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΗΜΑ 2: ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΡΑΒΔΟΣ

Εισαγάγετε την εγκάρσια ράβδο στην άρθρωση του Elite Rail Clamp, τοποθετήστε και ανασηκώστε τη λαβή της άρθρωσης με έκκεντρο για να ασφαλίσει. 

Προσθήκη λαμών διαστολέων



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΩΝ ΜΑΣΤΩΝ 
ΤΗΣ THOMPSON

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: +1 231 922 01774

ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΗΜΑ 1: ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΡΑΓΑΣ

Τοποθετήστε τον σφιγκτήρα Elite Rail Clamp πάνω στη ράγα, πάνω από το αποστειρωμένο οθόνιο και περιστρέψτε δεξιόστροφα το επάνω περιστρεφόμενο 
κουμπί για να σφίξει. 

Οδηγίες εγκατάστασης πλαισίου: Πλαίσιο σχήματος C

ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Εισαγάγετε τον βραχίονα επέκτασης στην άρθρωση του σφιγκτήρα Elite Rail Clamp, τοποθετήστε και ανασηκώστε τη λαβή της άρθρωσης με έκκεντρο για να 
ασφαλίσει. Αφού τοποθετηθεί στη θέση του, προσαρμόστε τον βραχίονα επέκτασης περιστρέφοντας το μαύρο περιστρεφόμενο κουμπί αριστερόστροφα για να 
τον ξεσφίξετε και δεξιόστροφα για να τον σφίξετε.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για ευκολότερη προσάρτηση, σφίξτε το μαύρο περιστρεφόμενο κουμπί πριν από αυτό το βήμα, διατηρώντας το προσαρμοζόμενο τμήμα του 
βραχίονα στη θέση του.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Περαιτέρω προσαρμογή ενδέχεται να χρειάζεται αφού προστεθεί το πλαίσιο σχήματος C στο επόμενο βήμα.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΩΝ ΜΑΣΤΩΝ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΗΜΑ 3: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ C

Τοποθετήστε το πλαίσιο σχήματος C στην άρθρωση του αρθρωτού βραχίονα. Χρησιμοποιήστε τη λαβή Τ για να σφίξετε.

LITE WAND XE ΒΗΜΑ 1: ΠΡΟΣΘΗΚΗ LITE WAND ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Κουμπώστε την άρθρωση Lite Wand Xe οπουδήποτε στο πλαίσιο του διαστολέα που θα επιτρέπεται στο περιφερικό άκρο του φωτός να φωτίσει βαθιά μέσα στην τομή.

LITE WAND XE ΒΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ LITE WAND

Λυγίστε τον εύκαμπτο λαιμό για να τοποθετήσετε το περιφερικό άκρο του Lite Wand Xe πάνω από την τομή.

Οδηγίες εγκατάστασης πλαισίου: Πλαίσιο σχήματος C (Συνέχεια)

Οδηγίες Lite Wand Xe

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΩΝ ΜΑΣΤΩΝ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΩΝ ΜΑΣΤΩΝ 
ΤΗΣ THOMPSON

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: +1 231 922 01776

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΩΝ ΜΑΣΤΩΝ / ΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΛΑΜΕΣ

ΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΛΑΜΕΣ S-LOCK®

Προσαρτήστε τη λάμα στη λαβή ωθώντας το έμβολο και εισαγάγοντας τη θηλή της λάμας. Ωθήστε το έμβολο για να απελευθερωθεί η λάμα και επιλέξτε εναλλάξ 
τις θέσεις «περιστροφή» και «ασφάλιση».

ΛΑΒΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΓΩΝΙΩΣΗΣ

Οι λάμες μπορούν να τοποθετηθούν υπό γωνία 45º προς τα πάνω ή προς τα κάτω με το χέρι ή με λαβή Τ.

MINI ΛΑΒΕΣ MICRO-ADJUSTABLE

Αποσύρετε ακόμη περισσότερο τις λάμες στρέφοντας δεξιόστροφα το περιστρεφόμενο κουμπί της μίνι λαβής Micro-Adjustable. Εκτονώστε την τάση 
πατώντας τη σκανδάλη.

Λαβές και λάμες

1 – Περιστροφή

2 – Ασφάλιση
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΩΝ ΜΑΣΤΩΝ / ΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΛΑΜΕΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΚΟΥΜΠΩΤΗΣ ΛΑΒΗΣ

Με την άρθρωση στην απασφαλισμένη θέση, κουμπώστε στο πλαίσιο στην επιθυμητή θέση, τοποθετήστε τη λάμα στην τομή και κλείστε τη λαβή άρθρωσης με 
έκκεντρο για να την ασφαλίσετε στη θέση της.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΟΥΜΠΩΤΗΣ ΛΑΒΗΣ

Μετακινήστε τη λαβή άρθρωσης με έκκεντρο στη θέση απασφάλισης, πιέστε το πίσω μέρος της άρθρωσης με έκκεντρο χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα και τον 
δείκτη και αφαιρέστε την με ήπιες κινήσεις από τον βραχίονα.

Λαβές και λάμες  (Συνέχεια)
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© 2022 Thompson Surgical Instruments, Inc. 

Το ® S-Lock®  και το λογότυπο «T Circle»  είναι σήματα κατατεθέντα της Thompson Surgical Instruments, Inc.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας: trpat.com
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