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Gebruikershandleiding van het Thompson retractorsysteem voor de borst: 
INSTELLINGSINSTRUCTIES VOOR DE THOMPSON RETRACTORSYSTEMEN VOOR DE BORST

Uncompromised Exposure™



GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN HET THOMPSON RETRACTORSYSTEEM 
VOOR DE BORST

VRAGEN OF AANVULLENDE INFORMATIE: +1 231 922 01772

GEBRUIKERSHANDLEIDING / INSTELLINGSINSTRUCTIES VAN HET RETRACTORSYSTEEM VOOR DE BORST

FRAME STAP 1: RAILKLEM
Plaats de Elite Rail Clamp op de rail over de steriele operatiedoek en draai de bovenste knop rechtsom om de klem vast te zetten. 

Instellingsinstructies van het frame: Rechtstreekse bevestiging aan Elite Rail Clamp

FRAME STAP 2: VOEG SCHARNIERENDE ARMEN TOE
Plaats de scharnierende arm in het scharnier op de Elite Rail Clamp, positioneer en klap de scharnierhendel om zodat deze is vergrendeld. Herhaal met een 
tweede scharnierende arm en tweede scharnier. Wanneer de scharnierende arm op zijn plaats is gebracht, past u deze aan door de zwarte knop linksom te 
draaien om de arm los te maken en rechtsom om deze vast te zetten.

Gebruikershandleiding van het Thompson retractorsysteem voor de borst

LET OP: Druk niet met frameonderdelen op het lichaam van de patiënt om zenuwschade te voorkomen. 

De Thompson Retractor wordt niet-steriel geleverd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Thompson Retractor voor instructies 
voor de reiniging, sterilisatie en verzorging ervan.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Thompson Retractor voor aanvullende waarschuwingen en aandachtspunten.

Voor de andere Thompson Retractor-systemen dient u per systeem de gebruikershandleiding te raadplegen.
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GEBRUIKERSHANDLEIDING / INSTELLINGSINSTRUCTIES VAN HET RETRACTORSYSTEEM VOOR DE BORST

FRAME STAP 1: RAILKLEM
Plaats de Elite Rail Clamp op de rail over de steriele operatiedoek en draai de bovenste knop rechtsom om de klem vast te zetten. 
(Getoonde afbeeldingen van stap 1 op vorige pagina.)

Instellingsinstructies van het frame: Optimale bevestiging van de dwarsbalk

FRAME STAP 3: VOEG SCHARNIERENDE ARMEN TOE
Plaats de scharnierende arm in het scharnier op de dwarsbalk, positioneer en klap de scharnierhendel om zodat deze is vergrendeld. Herhaal met 
een tweede scharnierende arm en tweede scharnier. Wanneer de scharnierende arm op zijn plaats is gebracht, past u deze aan door de zwarte knop 
linksom te draaien om de arm los te maken en rechtsom om deze vast te zetten.

S-LOCK® SCHARNIERENDE ARM EN WONDHAKEN
Bevestig de wondhaak aan de scharnierende arm door op de drukpen te drukken en de nippel van de wondhaak in de opening te steken. Druk op de 
drukpen om de wondhaak vrij te kunnen draaien en te wisselen tussen de standen “draaien” en “vergrendeld”.

1 – Draaien
2 – Vergrendeld

FRAME STAP 2: DWARSBALK
Plaats de dwarsbalk in het scharnier op de Elite Rail Clamp, positioneer en klap de scharnierhendel om zodat deze is vergrendeld. 

Toevoegen van retractorbladen



GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN HET THOMPSON RETRACTORSYSTEEM 
VOOR DE BORST

VRAGEN OF AANVULLENDE INFORMATIE: +1 231 922 01774

FRAME STAP 1: RAILKLEM
Plaats de Elite Rail Clamp op de rail over de steriele operatiedoek en draai de bovenste knop rechtsom om de klem vast te zetten. 

Instellingsinstructies van het frame: C-frame

FRAME STAP 2: VERLENGINGSARM TOEVOEGEN
Plaats de verlengingsarm in het scharnier op de Elite Rail Clamp, positioneer en klap de scharnierhendel om zodat deze is vergrendeld. Wanneer de verlengingsarm 
op zijn plaats is gebracht, past u deze aan door de zwarte knop linksom te draaien om de arm los te maken en rechtsom om deze vast te zetten.
TIP: Voor een gemakkelijkere bevestiging, draait u de zwarte knop vóór deze stap vast, terwijl u het verstelbare deel van de arm op zijn plaats houdt.
TIP: Verdere aanpassing kan nodig zijn nadat het C-frame in de volgende stap is toegevoegd.

GEBRUIKERSHANDLEIDING / INSTELLINGSINSTRUCTIES VAN HET RETRACTORSYSTEEM VOOR DE BORST
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FRAME STAP 3: VOEG C-FRAME TOE
Plaats het C-frame in het scharniergewricht op de scharnierende arm. Gebruik de T-hendel om vast te draaien.

LITE WAND XE STAP 1: VOEG LITE WAND XE TOE AAN HET FRAME
Klem het scharnier van de Lite Wand Xe op een plaats op het retractorframe waar het distale uiteinde van de lamp tot diep in de incisie kan schijnen.

LITE WAND XE STAP 2: STEL LITE WAND AF
Buig de zwanenhals om het distale uiteinde van de Lite Wand Xe boven de incisie te plaatsen.

Instellingsinstructies van het frame: C-frame (vervolg)

Instructies voor Lite Wand Xe

GEBRUIKERSHANDLEIDING / INSTELLINGSINSTRUCTIES VAN HET RETRACTORSYSTEEM VOOR DE BORST



GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN HET THOMPSON RETRACTORSYSTEEM 
VOOR DE BORST
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GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN HET RETRACTORSYSTEEM VOOR DE BORST / STELEN EN WONDHAKEN

S-LOCK® STELEN EN WONDHAKEN
Bevestig de wondhaak op de steel door op de drukpen te drukken en de nippel van de wondhaak in de opening te steken. Druk op de drukpen om de 
wondhaak vrij te kunnen draaien en te wisselen tussen de standen “draaien” en “vergrendeld”.

QUICK ANGLE STELEN
Wondhaken kunnen met de hand of met de T-hendel in een hoek van 45º omhoog of omlaag worden ingesteld.

MICRO-ADJUSTABLE MINISTELEN
Spreid de wondhaken meer door de knop op de Micro-Adjustable ministeel rechtsom te draaien. Laat de spanning los door op de pal te drukken.

Stelen en wondhaken

1 – Draaien

2 – Vergrendeld
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GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN HET RETRACTORSYSTEEM VOOR DE BORST / STELEN EN WONDHAKEN

BEVESTIGING VAN OPKLEMBARE STEEL
Klik met het scharnier in de ontgrendelde positie op het frame op de gewenste plaats, positioneer de wondhaak in de incisie en klap de  
scharnierhendel dicht om op die plaats te vergrendelen.

VERWIJDEREN VAN OPKLEMBARE STEEL
Klap de scharnierhendel naar de ontgrendelde positie, knijp met duim en wijsvinger in de achterkant van het scharnier en til de arm er voorzichtig af.

Stelen en wondhaken (vervolg)
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