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MANUAL DE UTILIZARE PENTRU SISTEMUL DE RETRACTOARE MAMARE/INSTRUCȚIUNI DE CONFIGURARE

PASUL PENTRU CADRU 1: CLAMĂ DE ȘINĂ
Așezați Elite Rail Clamp pe șină, deasupra câmpului steril, și rotiți butonul superior în sens orar pentru a strânge clama. 

Instrucțiuni de configurare a cadrului: Prindere directă pe Elite Rail Clamp

PASUL PENTRU CADRU 2: ADĂUGAȚI BRAȚELE ARTICULATE
Introduceți brațul articulat în articulația de pe Elite Rail Clamp, poziționați, apoi basculați mânerul articulației cu camă pentru blocare. Repetați cu al 
doilea braț articulat și a doua articulație. Odată amplasat, reglați brațul articulat prin rotirea manetei rotative negre în sens antiorar pentru a o slăbi 
și în sens orar pentru a o strânge.

Manual de utilizare pentru sistemul de retractoare mamare Thompson

ATENȚIE: Evitați presarea corpului pacientului cu componente ale cadrului pentru a preveni lezarea nervilor. 

Dispozitivul Thompson Retractor este furnizat în stare nesterilă. Consultați instrucțiunile de utilizare pentru Thompson Retractor pentru 
instrucțiuni legate de curățare, sterilizare și întreținere.

Consultați instrucțiunile de utilizare pentru Thompson Retractor pentru avertismente și atenționări suplimentare.

Pentru alte sisteme cu Thompson Retractor, consultați Manualul de utilizare aferent fiecărui produs.
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MANUAL DE UTILIZARE PENTRU SISTEMUL DE RETRACTOARE MAMARE/INSTRUCȚIUNI DE CONFIGURARE

PASUL PENTRU CADRU 1: CLAMĂ DE ȘINĂ
Așezați Elite Rail Clamp pe șină, deasupra câmpului steril, și rotiți butonul superior în sens orar pentru a strânge clama. (Imaginile prezintă 
Pasul 1 de pe pagina anterioară.)

Instrucțiuni de configurare a cadrului: Prinderea barei transversale opționale

PASUL PENTRU CADRU 3: ADĂUGAȚI BRAȚELE ARTICULATE
Introduceți brațul articulat în articulația de pe bara transversală, poziționați-l și basculați mânerul articulației cu camă pentru blocare. Repetați cu al 
doilea braț articulat și a doua articulație. Odată amplasat, reglați brațul articulat prin rotirea manetei rotative negre în sens antiorar pentru a o slăbi 
și în sens orar pentru a o strânge.

BRAȚ ARTICULAT S-LOCK® ȘI LAME
Prindeți lama pe brațul articulat apăsând pistonul și introducând niplul lamei. Apăsați pistonul pentru a elibera lama și comutați între pozițiile „pivot” și „blocat”.

1 – Pivot
2 – Blocat

PASUL PENTRU CADRU 2: BARĂ TRANSVERSALĂ
Introduceți bara transversală în articulația de pe Elite Rail Clamp, poziționați-o și basculați mânerul articulației cu camă pentru blocare. 

Adăugarea lamelor retractorului
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PASUL PENTRU CADRU 1: CLAMĂ DE ȘINĂ
Așezați Elite Rail Clamp pe șină, deasupra câmpului steril, și rotiți butonul superior în sens orar pentru a strânge clama. 

Instrucțiuni de configurare a cadrului: Cadru C

PASUL PENTRU CADRU 2: ADĂUGAȚI BRAȚUL DE EXTENSIE
Introduceți brațul de extensie în articulația de pe Elite Rail Clamp, poziționați, apoi basculați mânerul articulației cu camă pentru blocare. 
Odată amplasat, reglați brațul de extensie prin rotirea manetei rotative negre în sens antiorar pentru a o slăbi și în sens orar pentru a o strânge.
SFAT: Pentru o fixare mai ușoară, strângeți butonul negru înainte de acest pas, menținând porțiunea reglabilă a brațului în poziție.
SFAT: Poate fi necesară o reglare suplimentară după ce se adaugă cadrul C în pasul următor.

MANUAL DE UTILIZARE PENTRU SISTEMUL DE RETRACTOARE MAMARE/INSTRUCȚIUNI DE CONFIGURARE
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PASUL PENTRU CADRU 3: ADĂUGAȚI CADRUL C
Așezați cadrul C în articulația balamalei pe brațul articulat. Utilizați mânerul în T pentru a strânge.

LITE WAND XE PASUL 1: ADĂUGAȚI LITE WAND PE CADRU
Prindeți articulația Lite Wand Xe oriunde pe cadrul retractorului care va permite capătului distal al luminii să lumineze adânc în incizie.

LITE WAND XE PASUL 2: REGLAȚI LITE WAND
Îndoiți porțiunea în S pentru a poziționa capătul distal al Lite Wand Xe deasupra inciziei.

Instrucțiuni de configurare a cadrului: Cadrul C (Continuare)

Instrucțiuni pentru Lite Wand Xe

MANUAL DE UTILIZARE PENTRU SISTEMUL DE RETRACTOARE MAMARE/INSTRUCȚIUNI DE CONFIGURARE
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MANUAL DE UTILIZARE PENTRU SISTEMUL DE RETRACTOARE MAMARE/MÂNERE ȘI LAME

S-LOCK® MÂNERE ȘI LAME
Prindeți lama pe mâner apăsând pistonul și introducând niplul lamei. Apăsați pistonul pentru a elibera lama și comutați între pozițiile „pivot” și „blocat”.

MÂNERE PENTRU UNGHI RAPID
Lamele pot fi înclinate la 45º în sus sau în jos, folosind mâna sau mânerul în T.

MINI MÂNERE MICRO-ADJUSTABLE
Retrageți suplimentar lamele prin rotirea manetei rotative de pe mini mânerul Micro-Adjustable în sens orar. Eliberați tensiunea apăsând clichetul.

Mânere și lame

1 – Pivot

2 – Blocat
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MANUAL DE UTILIZARE PENTRU SISTEMUL DE RETRACTOARE MAMARE/MÂNERE ȘI LAME

ATAȘARE MÂNER CU CLAMĂ
Cu articulația în poziție deblocată, prindeți-o pe cadru în locația dorită, poziționați lama în incizie și basculați mânerul articulației cu camă pentru a se bloca în poziție.

ÎNDEPĂRTARE MÂNER CU CLAMĂ
Basculați rapid mânerul articulației cu camă în poziția deblocată, prindeți spatele articulației cu camă cu degetul mare și arătătorul și ridicați ușor de pe braț.

Mânere și lame (Continuare)
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Întrebări sau informații suplimentare:
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® S-Lock®  și sigla „T Circle”  sunt mărci comerciale înregistrate ale Thompson Surgical Instruments, Inc..

Brevete: trpat.com

Observație: Deoarece ne străduim în permanență să oferim cele mai bune produse posibile, unele dintre imaginile din acest document pot să pară ușor diferite de produsul primit.

10341 East Cherry Bend Road 
Traverse City, Michigan 49684
telefon: +1 231 922 0177 
fax: +1 231 922 0174
thompsonsurgical.com

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
ȚĂRILE DE JOS

EC REP


