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Thompson 乳房牵开器系统用户手册：
Thompson 乳房牵开器系统组装说明

Uncompromised Exposure™
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乳房牵开器系统用户手册/组装说明

框架安装步骤 1：导轨夹
将 Elite Rail Clamp 放置在无菌铺巾上方的导轨上，并沿顺时针方向旋转顶部旋钮以拧紧。

框架组装说明：直接安装到 Elite Rail Clamp 上

框架安装步骤 2：安装铰接臂
将铰接臂插入 Elite Rail Clamp 上的接头，定位并翻转凸轮接头手柄进行锁定。对第二个铰接臂和第二个接头重复此操作。固定好之后，通过转动黑色旋钮调
节铰接臂，逆时针松，顺时针紧。

Thompson 乳房牵开器系统用户手册

小心：避免用框架部件压迫患者的身体，以防止神经损伤。
Thompson Retractor 以非无菌条件供货。请参阅 Thompson Retractor 使用说明以了解清洁、灭菌和保养说明。
参考 Thompson Retractor 使用说明以了解更多警告和小心的信息。
有关其他 Thompson Retractor 系统，请参考每个系统相应的用户手册。
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乳房牵开器系统用户手册/组装说明

框架安装步骤 1：导轨夹
将 Elite Rail Clamp 放置在无菌铺巾上方的导轨上，并沿顺时针方向旋转顶部旋钮以拧紧。（上一页步骤 1 中所示的图像。）

框架组装说明：可选横杆安装

框架安装步骤 3：安装铰接臂
将铰接臂插入横杆上的接头，定位并翻转凸轮接头手柄进行锁定。对第二个铰接臂和接头重复此操作。固定好之后，通过转动黑色旋钮调节铰接臂，逆时针松，
顺时针紧。

S-LOCK® 铰接臂 + 刀片
按下柱塞并插入刀片凸头，将刀片安装到铰接臂上。按下柱塞释放刀片，即可在“旋转”和“锁定”位置之间切换。

1 - 旋转
2 - 锁定

框架安装步骤 2：横杆
将横杆插入 Elite Rail Clamp 上的接头，定位并翻转凸轮接头手柄进行锁定。

安装牵开器刀片



THOMPSON 乳房牵开器系统用户手册 问题或其他信息：+1 231 922 01774

框架安装步骤 1：导轨夹
将 Elite Rail Clamp 放置在无菌铺巾上方的导轨上，并沿顺时针方向旋转顶部旋钮以拧紧。

框架组装说明：C 形框架

框架安装步骤 2：安装延伸臂
将延伸臂插入 Elite Rail Clamp 上的接头，定位并翻转凸轮接头手柄进行锁定。一旦到位，通过逆时针旋转黑色旋钮松开并顺时针拧紧来调节延伸臂。
实用提示：为了便于安装，在此步骤之前请拧紧黑色旋钮，使延伸臂的可调节部分保持固定。
实用提示：在下一步安培 C 形框架后，可能需要进一步调节。

乳房牵开器系统用户手册/组装说明
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框架安装步骤 3：安装 C 形框架
将 C 形框架放入铰接臂的铰链接头内。使用 T 形手柄拧紧。

LITE WAND XE 安装步骤 1：将 LITE WAND 安装到框架上
将 Lite Wand Xe 接头夹在牵开器框架上适当的位置，使灯的远端能够照亮切口深处。

LITE WAND XE 安装步骤 2：调节 LITE WAND
弯曲鹅颈管，使 Lite Wand Xe 的远端处于切口上方。

框架组装说明：C 形框架（续）

Lite Wand Xe 说明

乳房牵开器系统用户手册/组装说明
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乳房牵开器系统用户手册/手柄 + 刀片

S-LOCK® 手柄与刀片
按下柱塞并插入刀片凸头，将刀片安装到手柄上。按下柱塞释放刀片，即可在“旋转”和“锁定”位置之间切换。

快速变角手柄
可以用手或用 T 形手柄将刀片向上或向下倾斜 45°角。

Micro-Adjustable 小手柄
顺时针转动 Micro-Adjustable 小手柄旋钮，进一步牵开刀片。按下棘爪释放张力。

手柄与刀片

1 - 旋转

2 - 锁定
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乳房牵开器系统用户手册/手柄 + 刀片

卡入式手柄的安装
在接头处于解锁位置的情况下，将其卡到框架上所需的位置，将刀片置于切口内，然后翻转凸轮接头手柄将其锁定到位。

卡入式手柄的拆卸
将凸轮接头手柄翻转到解锁位置，用拇指和食指捏住凸轮接头的后部，然后轻轻向上拉离框架臂。

手柄 + 刀片（续）
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