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Thompson Femur-Elevator Benutzerhandbuch: 
EINRICHTUNGSANLEITUNG FÜR DEN  THOMPSON FEMUR-ELEVATOR

Uncompromised Exposure™



Schritt 2: Gerader Arm
Den geraden Arm in das Gelenk an 
der Elite Rail Clamp einführen und 
durch Umlegen des Nockenhebels am 
Gelenk verriegeln. 

Schritt 1: Schienenklemme
Die Elite Rail Clamp über der sterilen 
Abdeckung auf die Schiene setzen 
und durch Drehen am Knauf im 
Uhrzeigersinn festziehen.

Schritt 5: Retraktion
Wenn eine zusätzliche Retraktion 
erforderlich ist, verwenden Sie den 
micro-adjustable Griff, indem Sie den 
Knauf drehen, um weiter zurückzuziehen. 
Drücken Sie auf die Sperrklinke, 
um die Retraktion zu lösen.

Schritt 4: Haken
Den T-Griff am proximalen Ende des 
Femurhakens verwenden, um den 
Haken zu platzieren. Die Kugel in den 
Elevator-Armgriff einführen, um ihn in 
der gewünschten Position zu halten.

Schritt 3: Elevator-Griff
Den Elevator-Griff platzieren und durch 
Schließen des Gelenks verriegeln.
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Wenn Sie einen Hana®-Tisch oder 
ein Beinpositionierungssystem 
wie Arch verwenden
Die Schienenverlängerung über die 
sterile Abdeckung setzen und durch 
Drehen am Knauf im Uhrzeigersinn 
festziehen.

VORSICHT: Eine Kompression des Körpers des 
Patienten mit Rahmenkomponenten vermeiden, 
um Nervenschädigungen zu verhindern. 

Der Thompson Retractor wird unsteril geliefert. Anweisungen 
zur Reinigung, Sterilisation und Pflege bitte der 
Gebrauchsanweisung zum Thompson Retractor entnehmen.

Weitere Warn- und Vorsichtshinweise bitte der 
Gebrauchsanweisung zum Thompson Retractor entnehmen.

Für andere Thompson Retractor-Systeme bitte das 
jeweilige Benutzerhandbuch beachten.
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