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Thompsoni reieluu elevaatori kasutusjuhend:
THOMPSONI REIELUU ELEVAATORI SEADISTAMISE JUHISED

Uncompromised Exposure™



Samm 2: Sirge varras
Sisestage sirge varras kinnitil Elite 
Rail Clamp olevasse liitmikku, 
positsioneerige ja pöörake 
lukustamiseks nukkliitmiku käepidet. 

Samm 1: Latikinniti
Paigutage Elite Rail Clamp kinniti latile 
steriilse lina kohal ning pöörake ülemist 
nuppu pingutamiseks päripäeva.

Samm 5: Retraktsioon
Kui on vaja täiendavat retraktsiooni, 
kasutage selleks mikroreguleeritavat 
käepidet, keerates nuppu täiendavaks 
retraktsiooniks. 
Retraktsiooni vabastamiseks vajutage riivi.

Samm 4: Konks
Kasutage konksu oma kohale 
asetamiseks reieluu konksu 
proksimaalses otsas olevat 
T-käepidet. Sisestage kuul elevaatori
käepidemesse, et hoida paigal.

Samm 3: Elevaatori käepide
Positsioneerige elevaatori käepide ja 
lukustage liitmiku sulgemisega.
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Kui kasutate lauda Hana® või 
jalgade positsioneerimissüsteemi, 
näiteks Arch
Paigutage lati pikendaja steriilse lina 
kohal ning pöörake ülemist nuppu 
pingutamiseks päripäeva.

ETTEVAATUST! Närvikahjustuste vältimiseks vältige 
patsiendi kehale raamikomponentidega surve avaldamist. 

Thompson Retractor tarnitakse mittesteriilselt. Puhastamis-, 
steriliseerimis- ja hooldamisjuhiseid vt Thompson Retractori 
kasutusjuhendist.

Täiendavaid hoiatusi ja ettevaatusabinõusid vt Thompson 
Retractori kasutusjuhendist.

Muude Thompsoni Retractori süsteemide puhul juhinduge 
vastava süsteemi kasutusjuhendist.
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