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Thompson大腿骨エレベーター ユーザーマニュアル：
THOMPSON大腿骨エレベーターのセットアップ手順

Uncompromised Exposure™



ステップ2：ストレートアーム
ストレートアームをElite Rail Clampの
ジョイントに挿入して位置を決め、カム
ジョイントハンドルをフリップさせて固
定します。

ステップ1：レールクランプ
滅菌ドレープで覆ったレールの上に
Elite Rail Clampを置いて、上端のノブを
時計回りに回転させて固定します。

ステップ5：開創
追加で開創する必要がある場合は、微調
整ハンドルのノブを回してさらに牽引し
てください。 
爪を押して、開創を解除します。

ステップ4：フック
大腿骨フックの近位端にあるT型ハンド
ルを用いて、フックを所定の位置にセット
します。ボールをエレベータアームハンド
ルに挿入して、所定の位置に保持します。

ステップ3：エレベーターハンドル
エレベーターハンドルを配置し、ジョイン
トを閉じて所定の位置にロックします。
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Hana®テーブル、またはArchなどの脚
部位置決めシステムを使用する場合
レールエクステンダーを滅菌ドレープ上
に設置し、上部ノブを時計回りに回して締
めます。

注意：神経の損傷を防ぐため、患者の身体をフレームコンポーネン
トで圧迫することは避けてください。

Thompson Retractorは、未滅菌の状態で提供されていま
す。洗浄、滅菌およびお手入れの方法については、Thompson 
Retractorの使用説明書を参照してください。

その他の警告と注意については、Thompson Retractorの使用説
明書を参照してください。

その他のThompson Retractorシステムについては対応する各ユ
ーザーマニュアルを参照してください。
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