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„Thompson“ šlaunikaulio pakėliklio naudojimo instrukcija 
„THOMPSON“ ŠLAUNIKAULIO PAKĖLIKLIO PARENGIMO NURODYMAI

Uncompromised Exposure™



2 veiksmas. Tiesioji svirtis
Įstatykite tiesiąją svirtį į spaustuvo 
„Elite Rail Clamp“ jungtį, nustatykite 
padėtį ir užfiksuokite nulenkdami 
kumštelinės jungties rankenėlę. 

1 veiksmas. Turėklo spaustuvas
Uždėkite spaustuvą „Elite Rail Clamp“ 
ant turėklo virš sterilios uždangos ir 
užveržkite viršutinę rankenėlę sukdami 
pagal laikrodžio rodyklę.

5 veiksmas. Atitraukimas
Jeigu reikia papildomai atitraukti, 
pasinaudokite mikroreguliavimo 
rankena, sukdami rankenėlę, kad 
atitrauktumėte labiau. 
Paspauskite skląstį, kad atlaisvintumėte 
atitraukimą.

4 veiksmas. Kablys
T formos rankena proksimaliniame 
šlaunikaulio kablio gale įstatykite kablį 
į vietą. Įstatykite rutuliuką į pakėliklio 
svirties rankeną, kad laikytųsi vietoje.

3 veiksmas. Pakėliklio rankena
Nustatykite pakėliklio rankenos padėtį 
ir užfiksuokite jungtį.
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Jeigu naudojamasi „Hana®“ stalu 
arba kojos padėties nustatymo 
sistema „Arch“
Uždėkite turėklo ilgiklį virš sterilios 
uždangos ir užveržkite viršutinę rankenėlę 
sukdami pagal laikrodžio rodyklę.

PERSPĖJIMAS. Neprispauskite paciento kūno rėmo 
komponentais, kad nepažeistumėte nervų. 

Retraktorius „Thompson Retractor“ pateikiamas nesterilus. 
Valymo, sterilizavimo ir priežiūros nurodymai pateikti 
retraktoriaus „Thompson Retractor“ naudojimo instrukcijoje.

Papildomi įspėjimai ir perspėjimai pateikti retraktoriaus 
„Thompson Retractor“ naudojimo instrukcijoje.

Norėdami informacijos apie kitas retraktoriaus „Thompson 
Retractor“ sistemas, skaitykite kiekvienos jų atitinkamą 
naudojimo instrukciją.

Simbolių rodyklė:

Gamintojas

EC REP
Įgaliotasis atstovas EB CE ženklas Įspėjimai / atsargumo priemonės Nesterilu




