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Uncompromised Exposure™



Krok 2: Ramię proste
Włożyć ramię proste do złącza 
na zacisku szynowym Elite Rail 
Clamp, dostosować ustawienie, 
a następnie przekręcić uchwyt złącza 
przegubowego w celu zablokowania. 

Krok 1: Zacisk szynowy
Umieścić zacisk szynowy Elite Rail 
Clamp na szynie nad jałowym 
obłożeniem i obrócić pokrętło 
w prawo, aby zacisnąć.

Krok 5: Odciąganie
Jeśli konieczne jest dodatkowe 
odciąganie, należy użyć uchwytu 
z mikroregulacją, obracając pokrętło 
w celu dalszego odciągnięcia. 
Wcisnąć zapadkę, aby umożliwić 
odciąganie.

Krok 4: Hak
Użyć uchwytu T na proksymalnym 
końcu haka udowego, aby ustawić hak 
na miejscu. Wprowadzić część kulistą 
do uchwytu ramienia podnośnika, aby 
unieruchomić go w tym miejscu.

Krok 3: Uchwyt podnośnika
Ustawić uchwyt podnośnika 
i zablokować go, zamykając złącze.
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W przypadku używania 
stołu Hana® lub systemu 
pozycjonowania nóg, jak Arch
Umieścić przedłużenie szyny nad 
jałowym obłożeniem i obrócić pokrętło 
w prawo, aby zacisnąć.

PRZESTROGA: Unikać uciskania ciała pacjenta przez 
elementy ramy, aby zapobiec uszkodzeniu nerwów. 

Thompson Retractor jest dostarczany w stanie niesterylnym. 
Informacje na temat czyszczenia, sterylizacji i obsługi 
znajdują się w instrukcji użycia Thompson Retractor.

Dodatkowe ostrzeżenia i przestrogi znajdują się 
w instrukcji użycia Thompson Retractor.

W przypadku innych systemów Thompson Retractor 
należy zapoznać się z odpowiednim podręcznikiem 
użytkownika dla każdego z nich.
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