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Руководство пользователя элеватора бедренной кости Thompson: 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ ЭЛЕВАТОРА БЕДРЕННОЙ КОСТИ THOMPSON

Uncompromised Exposure™



Этап 2: Прямой рычаг
Вставьте прямой рычаг в шарнир на зажиме 
для крепления к поручням Elite Rail Clamp, 
установите его в нужное положение и 
поверните кулачок-упор для фиксации. 

Этап 1: Зажим для крепления 
к поручням
Поместите зажим для крепления к поручням 
Elite Rail Clamp на поручень, покрытый 
стерильной простыней, и затяните зажим, 
вращением верхней ручки по часовой стрелке.

Этап 5: Расширение раны
Если необходимо дополнительное 
расширение раны, используйте 
микрорегулируемую рукоятку, повернув 
ручку для дальнейшего расширения раны. 
Нажмите на собачку, чтобы разблокировать 
расширение раны.

Этап 4: Крючок
Используйте Т-образную рукоятку на 
проксимальном конце бедренного крючка, 
чтобы установить крючок на место. Вставьте 
шарик в рукоятку рычага элеватора, чтобы 
зафиксировать его на месте.

Этап 3: Рукоятка элеватора
Установите рукоятку элеватора и 
зафиксируйте ее, закрыв кулачок.

Инструкции по настройке элеватора бедренной кости
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При использовании стола Hana® 
или системы позиционирования 
ног, например Arch
Поместите удлинитель поручня поверх 
стерильной простыни и затяните вращением 
верхней ручки по часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ: Избегайте сжатия тела пациента элементами 
каркаса во избежание повреждения нервов. 

Thompson Retractor поставляется нестерильным. Указания 
по очистке, стерилизации и уходу см. в инструкции по 
эксплуатации Thompson Retractor.

Дополнительные предупреждения и предостережения 
см. в инструкции по эксплуатации Thompson Retractor.

Информация о других системах Thompson Retractor указана 
в их соответствующих руководствах пользователя.

Условные обозначения:

Изготовитель

EC REP

Уполномоченный 
представитель в странах ЕС Маркировка СЕ Предупреждения и 

меры предосторожности
Нестерильно

EC REP


