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Användarmanual för Thompson förhöjningsställning för femur:
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR THOMPSON FÖRHÖJNINGSSTÄLLNING FÖR FEMUR

Uncompromised Exposure™



Steg 2: Rak arm
För in den raka armen i leden på Elite 
Rail Clamp, positionera och vänd över 
handtag till kamleden för att låsa. 

Steg 1: Skenklämma
Placera Elite Rail Clamp på skenan 
över den sterila duken och vrid den 
övre ratten medurs för att skruva fast.

Steg 5: Retraktion
Använd handtaget som är micro-
adjustable om ytterligare retraktion 
behövs, genom att vrida på ratten för 
att skapa ytterligare retraktion. 
Tryck på spärrhaken för att frigöra 
retraktion.

Steg 4: Koppling
Använd T-handtaget på den proximala 
änden på femurkopplingen för att 
placera kopplingen på plats. Sätt 
in kulan i förhöjningsställningens 
armhandtag för att hålla den på plats.

Steg 3: Förhöjningsställningens 
handtag
Placera förhöjningsställningens handtag 
och lås på plats genom att stänga leden.

Installationsinstruktioner för förhöjningsställning för femur

© 2022 Thompson Surgical Instruments, Inc.

® Thompson ”T Circle” logotyp  är ett registrerat varumärken som tillhör Thompson Surgical Instruments, Inc.

Patent: trpat.com

Rev A
021822

hipfeum-sv

10341 East Cherry Bend Road 
Traverse City, Michigan 49684
telefon: +1 231 922 0177 
fax: +1 231 922 0174
thompsonsurgical.com

Emergo Europe
Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague
NEDERLÄNDERNA

EC REP

Om ett Hana®-bord eller 
benpositioneringssystem 
används, som till exempel Arch
Placera skenförlängningen över den 
sterila duken och vrid den övre ratten 
medurs för att skruva fast.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD: Undvik att trycka på patientens 
kropp med ramkomponenterna för att förhindra att det 
uppstår nervskador. 

Thompson Retractor levereras icke-steril. Se bruksanvisningen 
till Thompson Retractor för instruktioner om rengöring, 
sterilisering och skötsel.

Se bruksanvisningen till Thompson Retractor för 
ytterligare varningar och försiktighetsåtgärder.

För andra Thompson Retractor-system, se motsvarande 
användarmanual för respektive system.

Symbolförklaring:

Tillverkare

EC REP
Auktoriserad EG-rep. CE-märke Varningar/

försiktighetsåtgärder
Icke-steril


