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РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НАONEFRAME™  /  СТЪПКИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ

СТЪПКА 1: РЕЛСОВА СКОБА
Поставете Elite Rail Clamp върху релсата над стерилна покривка и завъртете горното копче по посока на часовниковата стрелка, за да затегнете. 

Инструкции за разполагане за OneFrame™

СТЪПКА 2: ЗАКРЕПЕТЕ ONEFRAME™ КЪМ ELITE RAIL CLAMP
Поставете поддържащото рамо на OneFrame™ в съединението на Elite Rail Clamp, позиционирайте според желанието и повдигнете ръчката на 
гърбичното съединение, за да закрепите на място. 

ВНИМАНИЕ: Избягвайте да упражнявате натиск върху тялото на пациента с компонентите на рамката, за да предотвратите увреждане 
на нерви. 

Thompson Retractor се предоставя в нестерилно състояние. Вижте инструкциите за употреба на Thompson Retractor за указания за 
почистване, стерилизация и поддръжка.

Направете справка с инструкциите за употреба на Thompson Retractor за допълнителни предупреждения и съобщения за внимание.

За други системи на Thompson Retractor вижте съответното Ръководство за потребителя за всяка от тях.
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Инструкции за разполагане за OneFrame™ ( Продължение)

СТЪПКА 3: РАМЕНА НА ONEFRAME™

Със съединение на OneFrame™ в отключено положение, регулирайте рамената на рамката според желанието. Заключете на място, като повдигнете 
съединението на 180º ( насочено встрани от рамената. )
ЗАБЕЛЕЖКА: За да избегнете повреда на продукта, НЕ движете рамената на рамката със съединение на рамката в заключено положение.

S-LOCK® РЪЧКИ + ОСТРИЕТА
Прикрепете острието към ръчката, като натиснете буталото и вкарате пъпката на острието. Натиснете буталото, за да освободите острието и превключете 
между положенията „завъртане“ и „заключено“.

РЪЧКИ ЗА БЪРЗО НАКЛОНЯВАНЕ ПОД ЪГЪЛ
Остриетата могат да се наклоняват на 45º нагоре или надолу 
с ръка или с Т-ръчка.

Ръчки + остриета
ЗАКРЕПВАНЕ НА РЪЧКА СЪС ЗАКОПЧАВАНЕ
Със съединението в отключено положение, закопчейте към рамката в 
желаното положение, разположете острието в инцизията и завъртете 
ръчката на гърбичното съединение, за да заключите на място.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА РЪЧКА СЪС ЗАКОПЧАВАНЕ
Завъртете ръчката на гърбичното съединение в отключено 
положение, издърпайте назад гърбичното съединение с палец и 
показалец и внимателно го повдигнете от рамото.

1 - Завъртане
2 - Заключено

MICRO-ADJUSTABLE РЪЧКИ
Ретрахирайте допълнително остриетата чрез завъртане на копчето на Micro-
Adjustable ръчка по посока на часовниковата стрелка. Освободете напрежението 
чрез натискане на зъбеца.
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