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ONEFRAME™ KASUTUSJUHEND  /  ÜLESSEADMISE SAMMUD

SAMM 1: LATIKINNITI
Paigutage Elite Rail Clamp kinniti latile steriilse lina kohal ning pöörake ülemist nuppu pingutamiseks päripäeva. 

OneFrame™ ülesseadmise juhised

SAMM 2: KINNITAGE ONEFRAME™ ELITE RAIL CLAMP KINNITI KÜLGE
Sisestage OneFrame™ tugivarras Elite Rail Clamp liitmikusse, paigutage soovitud asendisse ja pöörake nukkliitmiku käepidet oma kohale kinnitamiseks. 

HOIATUS: Närvikahjustuste vältimiseks vältige patsiendi kehale raamikomponentidega surve avaldamist. 

Thompson Retractor tarnitakse mittesteriilselt. Puhastamis-, steriliseerimis- ja hooldamisjuhiseid vt Thompson Retractori kasutusjuhendist.

Täiendavaid hoiatusi ja ettevaatusabinõusid vt Thompson Retractori kasutusjuhendist.

Muude Thompsoni Retractor’i süsteemide puhul juhinduge vastava süsteemi kasutusjuhendist.
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OneFrame™ ülesseadmise juhised (jätkub)

SAMM 3: ONEFRAME™ VARDAD
Kui OneFrame™ liitmik on lukustamata asendis, reguleerige raami vardaid vastavalt soovile. Lukustage oma kohale, pöörates liitmikku 180º võrra 
(suunates varrastest eemale).
MÄRKUS. Toote kahjustumise vältimiseks ÄRGE liigutage raamivardaid, kui raamiliitmik on lukustatud asendis.

S-LOCK® KÄEPIDEMED + LABAD
Kinnitage laba käepideme külge, vajutades plunžri alla ja sisestades laba nipli. Vajutage plunžrit, et laba vabastada ning vahetada „pööratava“ ja 
„lukustatud“ asendite vahel.

KIIRELT MUUDETAVA NURGAGA KÄEPIDEMED
Labasid saab käsitsi või T-käepideme abil seada 45º võrra 
üles- või allapoole.

Käepidemed + labad

ISEKINNITUVA KÄEPIDEME KINNITAMINE
Liitmik tuleb raamile kinnitada soovitud kohta lukustamata asendis 
asetades laba sisselõikesse ja pöörates nukkliitmiku käepidet, et see 
lukustuks oma kohale.

ISEKINNITUVA KÄEPIDEME EEMALDAMINE
Pöörake nukkliitmiku käepide lukustamata asendisse, pigistage 
pöidla ja nimetissõrmega nukkliitmiku tagasi ja tõstke õrnalt vardalt 
maha.

1 – Pööratav
2 – Lukustatud

MICRO-ADJUSTABLE KÄEPIDEMED
Tõmmake labasid veel tagasi keerates Micro-Adjustable käepideme nuppu 
päripäeva. Vabastage pinge, vajutades riivile.
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