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MANUAL DE UTILIZARE ONEFRAME™/PAȘI DE CONFIGURARE

PASUL 1: CLAMĂ DE ȘINĂ
Așezați Elite Rail Clamp pe șină, deasupra câmpului steril, și rotiți butonul superior în sens orar pentru a strânge clama. 

Instrucțiuni de configurare OneFrame™

PASUL 2: ATAȘAȚI ONEFRAME™ LA ELITE RAIL CLAMP
Introduceți brațul suport al OneFrame™ în articulația de pe Elite Rail Clamp, poziționați după cum doriți și întoarceți mânerul articulației cu camă pentru a-l fixa pe 
loc. 

ATENȚIE: Evitați presarea corpului pacientului cu componente ale cadrului pentru a preveni lezarea nervilor. 

Dispozitivul Thompson Retractor este furnizat în stare nesterilă. Consultați instrucțiunile de utilizare pentru Thompson Retractor pentru instrucțiuni 
legate de curățare, sterilizare și întreținere.

Consultați instrucțiunile de utilizare pentru Thompson Retractor pentru avertismente și atenționări suplimentare.

Pentru alte sisteme cu Thompson Retractor, consultați Manualul de utilizare aferent fiecărui produs.
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Instrucțiuni de configurare OneFrame™ (Continuare)

PASUL 3: BRAȚE ONEFRAME™

Cu articulația OneFrame™ în poziția deblocată, ajustați brațele cadrului după cum doriți. Blocați întorcând articulația 180º (îndreptată în direcția opusă brațelor)
OBSERVAȚIE: Pentru a evita deteriorarea produsului, NU mișcați brațele cadrului atunci când articulația cadrului este în poziția blocată.

S-LOCK® MÂNERE + LAME
Prindeți lama pe mâner apăsând pistonul și introducând niplul lamei. Apăsați pistonul pentru a elibera lama și comutați între pozițiile „pivot” și „blocat”.

MÂNERE PENTRU UNGHI RAPID
Lamele pot fi înclinate la 45º în sus sau în jos, folosind mâna sau 
mânerul în T.

Mâner + lame

ATAȘARE MÂNER CU CLAMĂ
Cu articulația în poziție deblocată, prindeți-o pe cadru în locația dorită, 
poziționați lama în incizie și basculați mânerul articulației cu camă pentru a se 
bloca în poziție.

ÎNDEPĂRTARE MÂNER CU CLAMĂ
Basculați rapid mânerul articulației cu camă în poziția deblocată, prindeți 
spatele articulației cu camă cu degetul mare și arătătorul și ridicați ușor 
de pe braț.

1 - Pivot
2 - Blocat

MÂNERE MICRO-ADJUSTABLE
Retrageți suplimentar lamele prin rotirea butonului mânerului Micro-Adjustable în 
sens orar. Eliberați tensiunea apăsând clichetul.
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