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Uncompromised Exposure™

Thompson OneFrame™ Anvandarmanual:
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FOR THOMPSON ONEFRAME™



ONEFRAME™ ANVANDARMANUAL / INSTALLATIONSSTEG

OneFrame™ Installationsinstruktioner

& FORSIKTIGHETSATGARD: Undvik att trycka pa patientens kropp med ramkomponenterna fér att férhindra att det uppstar nervskador.
A Thompson Retractor levereras icke-steril. Se bruksanvisningen till Thompson Retractor fér instruktioner om rengéring, sterilisering och skétsel.
Se bruksanvisningen till Thompson Retractor for ytterligare varningar och férsiktighetsatgéarder.

For andra Thompson Retractor-system, se motsvarande anviandarmanual fér respektive system.

STEG 1: SKENKLAMMA
Placera Elite Rail Clamp pa skenan éver den sterila duken och vrid den 6vre ratten medurs for att skruva fast.

T

STEG 2: FAST ONEFRAME™ VID ELITE RAIL CLAMP
For in OneFrame™-stédarmen i leden pa Elite Rail Clamp, positionera som 6nskat, och véand éver handtaget till kamleden fér att lasa fast.

2 THOMPSON ONEFRAME™ ANVANDARMANUAL FRAGOR ELLER YTTERLIGARE INFORMATION: +1 231 922 0177



Thompson Retractor il

OneFrame™ Installationsinstruktioner (Forts.)

STEG 3: ONEFRAME™-ARMAR
Med OneFrame™-leden i upplast position, justera ramarmarna som 6nskat. Las fast genom att vanda 6ver leden 180° (sa att den pekar bort fran armarna).
OBS! Fér att undvika skada pa produkten, rér INTE ramarmarna nar ramleden ar i last lage.
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Handtag + Blad

TILLBEHOR TILL CLIP-ON-HANDTAG BORTTAGNING AV CLIP-ON-HANDTAG

Med leden i olast lage, klam fast den pé& ramen vid énskad plats, placera Vand 6ver handtaget till kamleden till olast position, klam tillbaka
bladet i snittet och vand 6ver handtaget till kamleden for att lasa pa kamleden med tummen och pekfingret och lyft varsamt upp och av
plats. armen.

S-LOCK® HANDTAG + BLAD

Satt fast bladet pa handtaget genom att trycka pa kolven och skjuta in bladnippeln. Tryck pa kolven for att frigéra bladet och véxla mellan “snurrbara”
och "lasta” positioner.

1 - Snurrbar —»

2 - Last —>
SNABBVINKELHANDTAG MICRO-ADJUSTABLE-HANDTAG
Blad kan vinklas uppat eller nedat 45° manuellt eller med Dra tillbaka bladen ytterligare genom att vrida Micro-Adjustable-handtagets ratt
T-handtag. medurs. Slapp spanningen genom att trycka pa sparrhaken.
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