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Инструкции за разполагане за RingTrack™

Предупреждения и предпазни мерки:

ВНИМАНИЕ: Избягвайте да упражнявате натиск върху тялото на пациента с компонентите на рамката, за да предотвратите увреждане 
на нерви. 

Ние препоръчваме освобождаване на напрежението върху ретракторите на всеки 20 минути за осигуряване на правилен кръвоток.

Thompson Retractor се предоставя в нестерилно състояние. Вижте инструкциите за употреба на Thompson Retractor за указания за 
почистване, стерилизация и поддръжка.

Направете справка с указанията за употреба на Thompson Retractor за допълнителни съобщения за предупреждение и внимание.

За други системи на Thompson Retractor вижте съответното Ръководство на потребителя за всяка от тях.
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СТЪПКА 1: РЕЛСОВА СКОБА
Поставете Elite Rail Clamp върху релсата над стерилна покривка и завъртете горното копче по посока на часовниковата стрелка, за да затегнете. 

Инструкции за разполагане на рамка RingTrack™

СТЪПКА 2: ХОРИЗОНТАЛНА ПРЪЧКА
Поставете хоризонталната пръчка в съединението на Elite Rail Clamp, разположете я по желание, като осигурите скобата за пръстена да е хоризонтална и 
сочеща нагоре. Обърнете ръчката на гърбичното съединение, за да заключите. 

(ПО ИЗБОР) СТЪПКА 2A: АРТИКУЛИРАЩА ХОРИЗОНТАЛНА ПРЪЧКА
Ако използвате артикулираща хоризонтална пръчка, разположете по желание, като осигурите скобата за пръстена да е хоризонтална и сочеща нагоре. 
Завъртете плъзгащата ръчка по часовниковата стрелка, за да затегнете.
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Инструкции за разполагане на рамка RingTrack™ (продължение)

(ПО ИЗБОР) СТЪПКА 3A: СГЛОБЯВАНЕ НА СЕГМЕНТИРАН ПРЪСТЕН
Ако използвате сегментиран пръстен, подравнете зъбците на мъжките и женските краища. Съединете, а след това завъртете копчето по часовниковата 
стрелка, за да затегнете.

СТЪПКА 3: ПОСТАВЯНЕ НА ПРЪСТЕН
Изберете подходящия пръстен за процедурата. Поставете пръстена в скобата за пръстена на дисталния край на хоризонталната пръчка и завъртете 
копчето, за да фиксирате.
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ХРАПОВИ МЕХАНИЗМИ И РЪЧКИ
Вкарайте ръчката на острието в храповия механизъм по избор и плъзнете храповия механизъм по пръстена в желаното местоположение, като приберете 
ръчката колкото е необходимо. 

ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРИБИРАНЕТО НА РЪЧКАТА
Натиснете горния назъбен палец върху храповия механизъм.

Инструкции за храпов механизъм и ръчка

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Алтернативно, храповият механизъм може да бъде плъзнат върху пръстена преди присъединяване на ретрактор.
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Допълнителни инструкции за храпови механизми

(ПО ИЗБОР) НАКЛОНЯВАНЕ ПОД ЪГЪЛ НА ХРАПОВИ МЕХАНИЗМИ
Наклонете острието в храповия механизъм по желание. За освобождаване натиснете долното езиче на храповия механизъм.

(ПО ИЗБОР) ХРАПОВИ МЕХАНИЗМИ СЪС СКОБА

За да освободите храпов механизъм със скоба от рамката, натиснете обратната страна на скобата и плъзнете механизма назад.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА RINGTRACK™  / ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ
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(ПО ИЗБОР) S-LOCK® РЪЧКИ И ОСТРИЕТА
Прикрепете острието към ръчката, като натиснете буталото и вкарате пъпката на острието. Натиснете буталото, за да освободите острието и превключете 
между положенията „завъртане“ и „заключено“.

(ПО ИЗБОР) РЪЧКИ ЗА БЪРЗО НАКЛОНЯВАНЕ ПОД ЪГЪЛ
Остриетата могат да се наклоняват на 45º нагоре или надолу с ръка или с Т-ръчка.

Инструкции за ръчки и остриета по избор

1 - Завъртане

2 - Заключено
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™ RingTrack™ е търговска марка на Thompson Surgical Instruments, Inc.
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