
Thompson RingTrack™ ユーザーマニュアル：
THOMPSON RINGTRACK™のセットアップ方法

Uncompromised Exposure™
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RINGTRACK™ ユーザーマニュアル／セットアップ手順

RingTrack™のセットアップ方法

警告および注意：

注意：神経の損傷を防ぐため、患者の身体をフレームコンポーネントで圧迫することは避けてください。

20分毎にリトラクターを緩めて、血流を十分に確保することをお勧めします。

Thompson Retractorは、未滅菌の状態で提供されています。洗浄、滅菌およびお手入れの方法については、Thompson Retractorの使用説明書を参照
してください。

その他の警告と注意については、Thompson Retractorの使用説明書を参照してください。

その他のThompson Retractorシステムについては対応する各ユーザーマニュアルを参照してください。
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ステップ1：レールクランプ
滅菌ドレープで覆ったレールの上にElite Rail Clampを置いて、上端のノブを時計回りに回転させて固定します。

RingTrack™フレームのセットアップ方法

ステップ2：水平バー
水平バーをElite Rail Clampのジョイントに通し、リングクランプを水平上向きにした状態で希望する位置に配置します。

（オプション）ステップ2A：連接水平バー
連接水平バーを使用する場合は、リングクランプを水平上向きにした状態で希望する位置に配置します。スライドハンドルを時計回りに回転させて固定します。
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RINGTRACK™ ユーザーマニュアル／セットアップ手順

RingTrack™フレームのセットアップ方法（続き）

（オプション）ステップ3A：分割されたリングの組み立て
分割されたリングを使用する場合は、鋸歯状の凹凸端部を揃えます。挿入し、時計回りに回転させて固定します。

ステップ3：リングの取り付け
処置に適切なリングを選択します。水平バーの遠位端にあるリングクランプの内側にリングを配置し、ノブを回転させて固定します。
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ラチェットおよびハンドル
最適なブレードハンドルをラチェットに通し、リングの希望する位置にラチェットを滑らせて配置し、必要に応じて位置を戻して調節します。

リトラクションを解放するには
ラチェットの上部にある溝付き爪を押します。

ラチェットおよびハンドルの説明

注記： 
別の方法として、リトラクターを取り付ける前にラチェットを滑らせてリングに配置することができます。
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ラチェットのオプションの説明

（オプション）ラチェットの角度調節
ラチェットに通したブレードを希望する角度に動かします。解放するには、ラチェットの下部にある爪を押します。

（オプション）クリップラチェット
フレームからクリップラチェットを解放するには、クリップの背部を押し、後方に滑らせます。

RINGTRACK™ ユーザーマニュアル／セットアップ手順
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（オプション） S-LOCK®ハンドルおよびブレード
プランジャーを押し、ブレードのニップルを挿入してブレードをハンドルに取り付けます。プランジャーを押してブレードを解放すると「回転」と「ロック」位置間を切
り替えることができます。

（オプション）クイックアングル・ハンドル
ブレードは手またはT型ハンドルで上下45度に角度を調節できます。

オプションのハンドルおよびブレードの説明

1－回転

2－ロック
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